
青葉区

１cm 50cm １ｍ １cm 50cm １ｍ

① A階段雨どい 雨どい・じゃり 0.10 0.09 － － － －

② 福祉保健センターお魚広場側 側溝 0.09 0.08 － － － －

③ 福祉保健センター搬入口 側溝 0.08 0.07 － － － －

④ 福祉保健センター土木事務所側雨どい 雨どい・コンクリート 0.08 0.06 － － － －

⑤ 福祉保健センター土木事務所側駐輪場雨どい 雨どい・格子 0.10 0.08 － － － －

⑥ 101会議室角 石タイル 0.08 0.07 － － － －

⑦ 区民広場側ひさし 石タイル 0.12 0.09 － － － －

⑧ 喫茶はとぽっぽ側雨どい 雨どい・土 0.10 0.08 － － － －

① 外周部 レンガ 0.15 0.12 － － － －

② 外周部 レンガ 0.11 0.11 － － － －

③ 外周部 レンガ 0.14 0.13 － － － －

④ 建物出入口付近 レンガ 0.12 0.10 － － － －

⑤ 駐輪場付近 レンガ 0.16 0.12 － － － －

⑥ 施設出入口付近 レンガ 0.14 0.12 － － － －

⑦ 駐輪場付近 レンガ 0.13 0.11 － － － －

⑧ 駐輪場付近 レンガ 0.13 0.11 － － － －

横浜市青葉区役所

（横浜市青葉区市ケ尾町３１番地４）
1月26日 (木) 曇

施設名
（所在地）

測定場所 地表面の状況等
測定値(μＳｖ/ｈ) 清掃後数値(μＳｖ/ｈ)

横浜市青葉公会堂

（横浜市青葉区市ケ尾町３１番地４）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　使用測定器（公会堂）：ＮＨＣ７（富士電機株式会社製）　ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション検出器

測定日 天候

2月16日 (木)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　使用測定器（区役所）：Ｍｒ．Ｇａｍｍａ　Ａ2700（クリアパレス社製）　CsI（Ｔｌ）シンチレーション検出器

曇
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